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3. Connect the ground clip to ground (or the lowest 
potential of circuit under test.) 

4. Connect the probe tip to the high side of the vollage 
to be measured, 

9. Sel the range switch to the position that gives a 
reading nearest full scale, 

§. The DC voltage is then read on the scale correspond- 
ing to the range setting. 


Resistance Measurements 


The probe switch should be in the AC OHMS position 
when resistance measurements are made. Power must be 


removed from equipment under test before resistance 
medsurements are made. 


1. Set function switch to the OHMS position. 

2. Set range switch to the RxlQ position. 

3. Short the probe tip to the ground cable and adjust 
the ZERO control to position the pointer at the left- 
hand "0". 

4. Separate the probe lip from the ground cable. Adjust 
the meter pointer to full scale with the OHMS control. 


9. Connect the ground cable clip to one side of the 
resistance to be measured. 


6. Connect the probe tip to the other side of the resist- 
ance to be measured, 


7. Reset the range control to give a convenient deflection 
on the OHMS scale, 


Tange control repect steps three 
and four. 


9. Multiply the reading on the OHMS scale by the range 
switch setting, 


Galvanometer Zero Center Scale 


Zero center scale is available for lining up the discrim- 
inator in FM circuits or for other Galvanometer readings. 


dis \)\ ko sy 


13 
To use the Zero Cenler Scale as a Galvanometer: 


1. Set the function switch to -|-DC Volts”. 

2. dxdjust the ZERO control to position the pointer at the 
*--Q-|-" which is at the botlom of the meter scale. 

3. Set the range selector to a position at least twice the 
vollage to be measured. 


4, Full scale readings will be half the velue of the range 
setting since “0" is in center of the meter. 


a 


Example: If range switch is on 5 DCV and “0" is in center 
of meter, the meter will read —2.5, 0, -|-2.5 Volts. 


MAINTENANCE 


DC Veltage Calibration 


1. Zero the mechanical meter zero. 


2. Set on +DC Volts position and allow 15 minutes 
minimum warm up. 


Line voltage should be 117 Volts 60 CPS. 
Zero the electrical zero. 

Set on 50 Volt position. 

Set the probe switch on DC position. 


Connect ground lead of 850 to negative side of 50 Volt 

DC standard source. Connect positive side of source 

to probe tip, 

8. Adjust the +DC cal, potentiometer so the meter reads 
exactly 50 Volts full scale. 

9, Reverse the test lead connections ait the voltage 

sources. 


10. Set switch io —DC Volts. 


1]. Adjust the —DC cal. potentiometer so the meter reads 
exactly 50 Volts full scale. 

2. Check the remaining DC voltage ranges with a 
standard voltage source. 
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Battery Replacement: 


The 1.5 Volt battery is tised for resistance measurements 
only. If unable to adjust pointer to full secle on the Rx 1 
range, the battery should be replaced with Eveready 4935, 
Burgess +1 or equivalert. 


Tube Replacement 


Should it become necessary to replace a tube, the {ollow- 
ing procedure should be followed. The tubes in the Mode! 850 
have been aged and selected belore being put into use. 
Select a 12AU7 tube that afler a 15 minute warm up pericd 
is fairly stable when switching from one DC Tange to another. 
Alter tube selection it should be aged in the 950 for 100 hours. 
Sometimes it is possible that a tube will prove unstable after 
being aged. In such case the procedure must be repedted., 


When replacing the 6AL5 it is only necessary to age it 
100 hours in the 850 with the power turned on. This should be 
replaced by only RCA or Sylvania 6AL5 tubes. 


When replacing either or both tubes it is necessary for 
the calibration to be checked as outlined in the DC voltage 
calibration and AC voltage calibration procedure under 
maintenance. 


We recommend that all major recatibraling and repairs 
be done by the manulacturer. Our meter maintenance 
department is at your service. When necessary to return your 
instrument for repair, please write for relurn authorization. 
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REPLACEABLE PARTS 850 
REQ. DESCRIPTION 
Lead Assem. 850 Chassis Ground 
Lead Assem. 850 Probe 
Bl Batlery, 1.5 volis Eveready 935 or cqual 
Pl Fower Coid 
TI Translormer 
LI Neon Lamp, NE.2H 
x1 Rectilier, ERIE ED3003 
i} Jack 
1 Tube 6AL5 

V2 Tube J24U7 
— Knobs, Switch 
C2 Capacitor, i Electrolytic 12 mfd., 250V 
C3 Capacitor, Tubular ,1 mid, +20%, 1U00V 
C5 & C7 Capacitor, Tubular 0S mid, +25%, 400 
Cl, C4_& C8 Capacitor, Ceramic Dise, 0.01 mid., 600 WVDC 
51 Switch, Function 
§1 Switch Assembly with Resistor Function 
82 Switch Selector : A 
$2 Switch Assembly with Resistor Selector 
Rl Resistor, 10K ohm +1%, ') watt, Film Type 
R2 Resistor, 20K ohm +147) wall, Film Type 
R3 Resistor, 70K ohm #14, We watt, Film Type 
Rd Resistor, 200K ohm 41%, [7 walt, Film Type 
RS Resistor, 700K ohm 1%, ih walt, Film Type 
RG Resisior, 2 Meg. ohm +19, Y wall, Film Type 
R? Resislor, 7 Meg. ohm £15) i, walt, Film Type 
R8 Resistor, 3.3 Meg ohm 10%, V4 watt, Composition 
R9, Rll 
R12 Resistor, 10K ohm +20%, 4 watt, Varicble 
R13 & R14 Resistor, 750 ohm +20%, 14 watt, Variable 
RIS Resistor, 33K chm +£10%, 2 watt, Composition 
Ri6, R32 Resistor, IK ohm +5%, I. watt, Composilion 
Al7 Resistor, ISK chm +5%, ¥ watt, Composition 
RIB Resistor, 500 ohm 30%, 1 wati, Vatiable 
R19, R20 Resislor, 36K ohm %5%, I) wall, Composition 
R2l & Rez Resistor, 30K ohm +5%, Yp watt, Composition 
R10, R24 Resislor, 4K ohm +20%, 14 watt, Variable 
R23 Resistor, 5.1K ohm +5%, V2 watt, Cemposilion 
R25 Resistor, SOK ohm 1%, ¥ watt, Film Type 
R26 Resistor, 324K ohm +19, [ watt, Film Type 
R27 Resistor, 900K ohm 41%) 2 walt, Film Type 
R28 Resistor, 10 meg ohm 5%, My wall, Composilion 
R29 Resistor, | meg ohm +5%, If watt, Composition 
R30 Resistor, 100K ohm +S, Vy walt, Composition 
R3] Resistor, 1QK ohm +59,, Wy watt, Compesition 
R33 Resistor, 100 chm +5%, Yo watt, Composition 
R34 Resistor, 9.3 ohm +1%, Wirewound 
R35 Resistor, 100K om +£%, ¥/ watt. Film Type 
36 Resisior, 201K ohm 421%, WY watt, Film Type 
R37 Resistor, 720K ohm +19, Vf walt, Film Type 
R38 Resistor, 2.12 meg ohm -L1%, ‘ke walt, Film Type 
R39 Resistor, 8.49 meg ohm +19, I watt, Film Type 
Be) Resistor, 18.9 meg ohm 421%, 2 watt, Film Type 


Resistor, 1.5 meg ohm 5%, Me watt, Composition 
Case Assem. 
Front Assem., Instrument 
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34-43 


T-15-2921 
T-15-3292 
15-3302 
15-2931 
15-2303 
T-15-3330 
15-3296 
T-15-2474 


15-2930 
15-3288 


15-3301 
35-3207 
15-3297 
IQA-1796 
WOA-1795 
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